
QUANTOFIX® Peroxide 25

Method of application:
Remove only as many test sticks as are required, and reseal the
container immediately after use. Do not touch the test paper zone. Dip
test stick briefly (approx. 1 second) into the test solution. Shake off
excess liquid and after 15 seconds, compare the test paper zone with
the colour scale. In the presence of hydrogen peroxide the test paper
turns blue. QUANTOFIX® Peroxide 25 can also be used for the determi-
nation of peracetic acid and other organic and inorganic hydroperoxides.
To test for hydroperoxides in organic solvents the test zone is wetted
with one drop of water after evaporation of the solvent.

Interferences:
In the pH range of 2-12 the accuracy of the determination is independent
of the pH of the test solution. Buffer strongly acidic solutions with sodium
acetate and adjust alkaline solutions to about pH 5-7 with citric acid.
Falsely positive results can only be caused by strong oxidizing agents.

Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store unopened
packs in refrigerator (+2° to +8° C). Opened packs: store container in a
cool and dry place.

QUANTOFIX® Peroxid 25

Gebrauchsanweisung:
Stets nur die notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Packung
nach der Entnahme sofort wieder fest verschließen. Testfeld nicht
mit den Fingern berühren. Teststäbchen kurz (ca. 1 Sekunde) in die
Prüflösung eintauchen. Flüssigkeitsüberschuss abschütteln und nach
15 Sekunden das Testfeld mit der Farbskala vergleichen. Ist Wasser-
stoffperoxid vorhanden, so färbt sich das Testpapier blau.
QUANTOFIX® Peroxid 25 eignet sich auch zum Nachweis von Peressig-
säure und anderen organischen und anorganischen Hydroperoxiden.
Zum Nachweis von Hydroperoxiden in organischen Lösungsmitteln wird
das Testfeld nach dem Verdunsten bzw. Eintrocknen des Lösungs-
mittels mit einem Tropfen Wasser befeuchtet.

Störungen:
Im pH-Bereich von 2-12 ist die Reaktion unabhängig vom pH-Wert der
zu prüfenden Lösung. Stark saure Lösungen müssen mit Natriumacetat
gepuffert werden, alkalische Lösungen müssen mit Citronensäure auf
pH 5-7 eingestellt werden. Der Test wird nur durch starke Oxidations-
mittel gestört.

Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Nicht ange-
brochene Packungen im Kühlschrank (+2° C bis +8° C) aufbewahren.
Angebrochene Packungen: Dose kühl und trocken lagern.
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QUANTOFIX® Woda utleniona (peroxide) 25

Wykonanie oznaczenia:
Wyjąć z opakowania potrzebną ilość pasków. Opakowanie zamknąć.
Nie dotykać palcami pola wskaźnikowego na pasku. Zanurzyć na 1 sek.
pasek w próbie. Nadmiar odczynnika strzepnąć z paska, Po 15 sek.
porównać zabarwienie paska ze skalą barw umieszczoną na
opakowaniu. W obecności nadtlenku wodoru pole wskaźnikowe paska
zabarwia się na kolor niebieski.
QUANTOFIX PEROXID 25 nadaje się również do wykrywania innych
nieorganicznych i organicznym nadtlenków. Wykrywanie nadtlenków w
rozpuszczalnikach organicznych – po odparowaniu rozpuszczalnika
organicznego, zwilżyć pole wskaźnikowe paska wodą i odczytać wynik
ze skali umieszczonej na opakowaniu.

Uwaga:
W zakresie pH 2-12 reakcja zależy od pH próby. Silnie kwaśne próby
należy przed analizą zneutralizować octanem sodowym, a silnie
zasadowe – zakwasić kwasem cytrynowym do pH 5-7.
Reakcję zakłócają tylko silne utleniacze.

Przechowywanie:
Nie wystawiać pasków na działanie promieni słonecznych.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (+2° to +8° C).
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