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Methode:
aus ammonium-Ionen entsteht durch chloreinwirkung im alkalischen 
Bereich Mono chloramin. Dieses bildet mit Thymol einen blauen Indo-
phenol farbstoff.

Messbereich:
0,2 - 3 mg/l Nh4

+

Inhalt Testbesteck (*Reagenziensatz):
ausreichend für 50 Bestimmungen
 30 ml Nh4-1* 
 2,5 g Nh4-2* 
 6 ml Nh4-3* 
 1  Messlöffel 70 mm* 
 2  Messgläser mit Schraubverschluss 
 1  Schiebekomparator 
 1  Farbkarte 
 1  Kunststoffspritze 5 ml 
 1  gebrauchsanweisung*
Gefahrenhinweise:
Nh4-1 enthält Natronlauge < 5%. Verusacht Verätzungen. Bei Be-
rührung mit den augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und arzt 
konsultieren. Bei der arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutz-
brille/gesichtsschutz tragen. Für weitere Infor ma tionen können Sie ein 
Sicherheits datenblatt anfordern.

Gebrauchsanweisung:
siehe auch Pictogramm auf der Rückseite der Farbskala
1.  Beide Messgläser mit 5 ml Wasserprobe füllen. Kunststoffspritze 

verwenden.  
ein Messglas in Position a des Komparators einsetzen.

Reagenzienzugabe nur in Messglas B  
2. 10 Tropfen NH4-1 zugeben, glas verschließen, mischen.
3.  1 gestrichenen Messlöffel NH4-2 zugeben, glas verschließen, 

schütteln, bis das Pulver gelöst ist. 5 min warten.
4. 4 Tropfen NH4-3 zugeben, glas verschließen, mischen.
5.  Nach 7 min glas öffnen und in die Position B des Komparators ein-

setzen.
6.  Komparator verschieben, bis in der Durchsicht von oben Farb - 

gleich heit erreicht ist. Messwert in der aussparung der Kompa ra tor-
zunge ablesen. Zwischenwerte lassen sich schätzen.

7.  Nach gebrauch beide Messgläser gründlich spülen und ver-
schließen.

Die reagenzien sind auch für die photometrische Auswertung mit 
dem Photometer PF-11 geeignet.
Die Methode ist auch zur analyse von Meerwasser nach Verdünnung 
(1+9) geeignet.

Entsorgung:
Die gebrauchten analysenansätze können mit leitungswasser über 
die Kanalisation der örtlichen abwasserbehandlungsanlage zugeführt 
werden .

Störungen:
Primäre amine reagieren wie ammonium-Ionen und ergeben höhere 
Befunde.
chlorzehrende Stoffe können je nach Konzentration den Messwert ver-
ringern oder die reaktion vollständig unterdrücken.

Umrechnungstabelle:
 mg/l Nh4

+ mg/l Nh4-N  
  (ammonium-  
  Stickstoff)
 0,2 0,16
 0,3 0,23
 0,5 0,39
 0,7 0,54
 1 0,78
 2 1,6
 3 2,3

Lagerung:
Testbesteck kühl (< 25 °c) und trocken aufbewahren.
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Method:
Monochloramine is derived from ammonium ions as a result of the 
effect  of chlorine in the alkaline range. combined with thymol, this forms 
a blue indophenol dye.

Measurement range:
0.2 - 3 mg/l Nh4

+

Contents of test kit (*refill pack):
sufficient for 50 tests 
 30 ml Nh4-1* 
 2.5 g Nh4-2* 
 6 ml Nh4-3* 
 1   measuring spoon 70 mm* 
 2  screw-plug measuring glasses 
 1  slide comparator 
 1  colour chart 
 1  plastic syringe 5 ml 
 1  instructions for use*
Hazard warning:
Nh4-1 contains sodium hydroxide solution < 5%. Causes burns. In 
case  of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice. Wear suitable gloves and eye/face protection. For  
further information, please ask for a safety data sheet.

Instructions for use:
also refer to the pictogram on the back of the colour chart
1.  Pour a 5 ml water sample into each of the measuring glasses using 

the plastic syringe. Place a measuring glass on position a in the 
comparator.

 Only add the reagent to measuring glass B.  
2. add 10 drops of NH4-1. Seal the glass and mix.
3.  add 1 level measuring spoonful of NH4-2, seal the glass and 

shake  the mixture until the powder has dissolved. Wait for 5 min.  
4. add 4 drops of NH4-3. Seal the glass and mix.
5.  Open the glass after 7 min and place it on position B in the compa-

rator.
6.  Slide the comparator until the colours match in the inspection hole 

on top. check the measurement reading in the recess on the 
comparator  reed. Mid-values can be estimated.

7.  after use, rinse out both measuring glasses thoroughly and seal 
them.

The reagents can be used for the photometric evaluation with photo-
meter PF-11.
This technique can also be used for analysing sea water after dilution 
(1+9).

Disposing of the samples:
The used analysis specimens can be flushed down the drain with tap 
water and channelled  off to the local sewage treatment works.

Interferences:
Primary amines react in the same way as ammonium ions and produce 
higher results.
Depending on their concentration, substances which draw on the 
chlorine  may reduce the measurement reading or suppress the reaction 
totally.

Conversion table:
 mg/l Nh4

+ mg/l Nh4-N  
  (ammonia  
  nitrogen)
 0,2 0,16
 0,3 0,23
 0,5 0,39
 0,7 0,54
 1 0,78
 2 1,6
 3 2,3

Storage:
Store the test kit in a cool (< 25 °c) and dry place.
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Méthode:
les ions ammoniums réagissent avec du chlore en milieu alcalin pour 
former de la monochloramine. combinée au thymol, elle forme un 
colorant  indophénol bleu.

Domaine de mesure:
0,2 - 3 mg/l Nh4

+

Contenu du kit de test (*remplissage):
suffisant pour 50 tests  
 30 ml Nh4-1* 
 2,5 g Nh4-2* 
 6 ml Nh4-3* 
 1  cuillère de mesure de 70 mm* 
 2  récipients de mesure avec bouchon à visser 
 1  comparateur à glissière 
 1  échelle de couleurs 
 1  seringue en plastique de 5 ml 
 1  mode d’emploi*
Indication de danger:
Nh4-1 contient une solution de sodium hydroxyde < 5%. Provoque 
des brûlures. en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 
et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Porter des 
gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Pour 
avoir des informations supplémentaires, commandez s.v.p. une fiche de 
données de sécurité.

Mode d’emploi:
Voyez aussi le pictogramme à l’arrière de l’échelle de couleurs.
1.  a l’aide de la seringue en plastique, verser 5 ml d’échantillon d’eau 

dans chacun des deux récipients de mesure.  
Placer un récipient de mesure à la position a du comparateur.

N’ajouter du réactif qu’au récipient de mesure B.  
2. ajouter 10 gouttes de NH4-1. Fermer le récipient et mélanger.
3.  ajouter 1 cuillère de mesure rase de NH4-2, fermer le réci- 

pient, secouer  le mélange jusqu’à ce que la poudre soit dissoute. 
attendre 5 min.  

4. ajouter 4 gouttes de NH4-3. Fermer le récipient et mélanger.
5.  Ouvrir le récipient après 7 min et placer-le à la position B du com-

parateur.
6.  Faites glisser le comparateur jusqu’à ce que les couleurs soient 

identiques dans le trou d’inspection du haut. lire la valeur sur la 
languette du comparateur. Des valeurs  intermédiaires peuvent être 
évaluées.

7. après usage, rincer soigneusement les récipients et refermer-les.
les réactifs conviennent aussi pour l’évaluation photométrique avec 
le photomètre PF-11.
après dilution (1+9), cette méthode convient aussi pour l’analyse de 
l’eau de mer.

Elimination des échantillons:
les échantillons d’analyse utilisés peuvent être envoyés à l’égout avec 
de l’eau du robinet  avant leur traitement à l’unité locale de traitement 
des eaux.

Interférences:
les amines primaires réagissent de la même manière que les ions 
ammoniums  et produisent  des résultats plus élevés.
en fonction de leur concentration, les substances qui attirent le 
chlore peuvent réduire la mesure des résultats obtenus ou empêcher 
entièrement  la réaction.

Tableau de conversion:
 mg/l Nh4

+ mg/l Nh4-N  
  (azote  
  ammoniacal)
 0,2 0,16
 0,3 0,23
 0,5 0,39
 0,7 0,54
 1 0,78
 2 1,6
 3 2,3

Conservation:
conserver le kit de test dans un endroit frais (< 25 °c) et sec.
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